Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Ausschlief3lich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

DOC-10-4472300-DE-P1

AGROLAB Austria GmbH <
&= AGROLAB 57"

Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen, Austria Your labs. Your service.
Tel.: +43 (0)7247/21000-0, Fax: +43 (0)7247/21000-50
eMail: office@agrolab.at www.agrolab.at

AGROLAB Austria Trappenhof Nord 3, 4714 Meggenhofen

WASSERGENOSSENSCHAFT TAUFKIRCHEN
TAUFKIRCHEN NR. 94
4715 TAUFKIRCHEN

Datum 25.09.2023
Kundennr. 10002535
PRUFBERICHT
Auftrag 630045 Trinkwasseruntersuchung fiir Mitglieder OO WASSER / 76
Analysennr. 713310 Trinkwasser
Probeneingang 22.09.2023
Probenahme 22.09.2023
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung WG TKK 114

Chemisch-technische und/oder hygienische Wasseranalyse

TWV TWV
304/2001 304/2001
Parameter Indikator-

Einheit Ergebnis Best.-Gr. werte werte  Methode
Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl bei 22°C KBE/mI 0 0 100 EN ISO 6222 : 1999-05
Koloniezahl bei 37°C KBE/mI 5 0 20 EN ISO 6222 : 1999-05
Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1 : 2017-01
E. coli KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 9308-1: 2017-01
Intestinale Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 EN ISO 7899-2 : 2000-04
Physikalische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) 91°C 19,6 0 25 39 Kundeninformation
Leitfahigkeit bei 20 °C (vor Ort) ) |uS/cm 499 5 2500 Kundeninformation
pH-Wert (vor Ort) B 7.8 0 6,5 - 9,38 Kundeninformation

18) Das Wasser sollte nicht korrosiv sein. Bei Wasser, das bestimmt ist in Flaschen in Verkehr gebracht zu werden, darf der pH-Wert am Punkt
der Abfillung bis zu 4,5 betragen. Ist dieses Wasser von Natur aus kohlensaurehéltig oder ist es mit Kohlensaure versetzt, kann der
Mindestwert niedriger sein.

39) Dieser Richtwert gilt nicht fir Warmwasser aus TWE Anlagen

TrinkwV: Trinkwasserverordnung BGBI 1l 304/2001

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage

verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie

2009/90/EG der Europaischen Kommission.

Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des
Untersuchungsumfanges - eingehalten. Der gegenstandliche Priufbericht stellt keine
Gesamtbeurteilung der Trinkwasser - Versorgungsanlage nach LMSVG dar.

Bei den Angaben zur Probenahme handelt es sich um Kundeninformationen.
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Datum 25.09.2023
Kundennr. 10002535
PRUFBERICHT
Auftrag 630045 Trinkwasseruntersuchung fiir Mitglieder OO WASSER / 76

Analysennr. 713310 Trinkwasser

Beginn der Prifungen: 22.09.2023
Ende der Priifungen: 25.09.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie3lich auf die gepriften Gegenstande. In Fallen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fur die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prufbericht dargesteliten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Prifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftiche Genehmigung ist nicht zulassig.

Bei der Konformitatsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet (Messunsicherheiten werden nicht beriicksichtigt),
soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen bzw. durch den Kunden nichts anderes festgelegt wurde.

AGROLAB Austria Herr Mag. Haginger, Tel. 07247/21000-0
Zeichnungsberechtigter Sachbearbeiter
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